


Abra el compartimiento trasero y coloque la pila de 9V.
Un adaptador de CA puede utilizarse en lugar de la batería.

Inserte los cables conductores grises y negros en la parte
superior de la NexWave™. Alinee el lado plano de derivaciones
con el lado plano del conector del dispositivo.

Presione el botón central para activar o desactivar el
dispositivo.

Pulse el botón inferior izquierdo "IFC" hasta que aparezca
el modo deseado al ser indicado por la flecha.

Pulse el botón medio bajo "TENS" hasta que el modo deseado
sea señalado por la flecha.

Pulse el botón inferior derecho "NMES" hasta que el modo
deseado sea señalado por la flecha.

Rodee el área del dolor con cuatro electrodos, dos en
cada canal. Cruce los cables rojos y negros de la IFC.

Presione el botón inferior izquierdo del temporizador hasta
que alcance el tiempo de tratamiento deseado. Pulse el
botón de desbloqueo para cambiar la configuración cuando
el "icono de candado" aparece en pantalla.

Aumente la intensidad con la tecla positiva “+” a cada lado
para una sensación fuerte, pero cómodo. Pulse el botón
negativa "-" barra para disminuir la intensidad.
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